(bpl.um@)
' DEKLARACJA ZGODNOSCI UE

Urzgdzenie: Interfejs
1. Model produktu: Typ: INT-S3 oraz INT-S3/N
Cecha:EI ()G Exib Gb) 1A
2. Nazwa i adres producenta: PLUM Sp. z 0.0., ul. Wspdlna 19, Ignatki, 16-001 Kleosin, Polska

3. Niniejsza deklaracja zgodnoéci wydana zostaje na wytgczng odpowiedzialnosé producenta.

4. Przedmiot deklaraciji (identyfikacja przyrzgdu umozliwiajgca odiworzenie jego historii):

Numer fabryczny: zgodnie z zatgczonym dokumentem , Wydanie zewnegtrzne”

5. Wymieniony powyzej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odnosnymi wymaganiami unijnego
prawodawstwa harmonizacyjnego:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego iRady 2014/34/UE zdnia 26 lutego 2014r. w sprawie harmonizacji
ustawodawstw panistw cztonkowskich odnoszgcych sie do urzqdzen isystemdw ochronnych przeznaczonych
do uzytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (ATEX)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego iRady 2014/30/UE zdnia 26lutego 2014r. w sprawie harmonizacii
ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszgcych sie do kompatybilnosci elekiromagnetycznej (EMC)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania
niektérych niebezpiecznych substanciji w sprzecie elekirycznym i elektronicznym oraz Dyrektywa delegowana Komisji
(UE) 2015/863 z dnia 31 marca 2015 r. zmieniajgca zatgeznik Il do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2011/65/UE w odniesieniu do wykazu substancji objetych ograniczeniem (RoHS)

6. Odniesienia do odnoénych norm zharmonizowanych, ktére zastosowano, lub do innych specyfikacji technicznych,
w stosunku do kitérych deklarowana jest zgodno$é:

w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w EN IEC 60079-0:2018,
atmosferze potencjalnie wybuchowe;j: EN 60079-11:2012

w zakresie kompatybilnosci elektromagnetycznej: | PN-EN 61326-1:2013-06

w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania: PN-EN 60529:2003/A2:2014-07

7. Jednostka notyfikowana:

Jednostka notyfikowana (ATEX): FTZU, Fyzikaln& technicky zkusebni Gstav, s.p., numer identyfikacyjny 1026, Pikartska 7,
716 07 Ostrava Radvanice, Czechy, przeprowadzita badanie typu, nr raportu: 04/0309 i wydata certyfikat nr: F1z0 04
ATEX 0309X z dnia; 30.09.2004 + suplementy: nr 1 z dnia 08.04.2008, nr 2 z dnia 30.03.2012, nr 3 z dnia 28.05.2015
oraz nr 4 z dnia 20.05.2020

8. Informacje dodatkowe:

Laboratorium  Kompatybilnosci  Elekfromagnetycznej, Plum Sp. z 0.0,
Kompatybilno$é ul. Wspolna 19, Ignatki, 16-001 Kleosin

lekt 1) EMC):
Stekiromagneityczncr( ) Nr raportu z przeprowadzonych badan: 228/2014

Jednostka certyfikujgca: BSI Assurance UK Limited, 389 Chiswick High Road,
Londyn W4 4AL, Wielka Brytania

Zintegrowany System Zarzqdzania 5o e v narodowe: 1SO 9001:2015, 1SO 14001:2015, ISO 45001:2018

Jakosciq, Srodowiskiem i BHP: - — :
Numery certyfikatow: Jakos¢ - FM 37328, Srodowisko - EMS 76080,
BHP — OHS 76081

Jednostka notyfikowana: FTZU, Fyzikain& technicky zkusebni astav, s.p.,

System jakosci produkcji, kontroli i Pikartskad 1337/7, 716 07 Ostrava Radvanice, Czechy, numer numer
badan wyrobu finalnego zgodny z | identyfikacyjny 1026

zatgceznikami IV | VII Dyrektywy Norma zharmonizowana: PN-EN ISO/IEC 80079-34:2011

ATEX: Numer certyfikatu: Powiadomienie o zapewnieniu jakosci

nr F1Z0 04 ATEX Q@ 009

Podpisano w imieniu: firmy Plum Sp. z o.0.
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ignatki, 2020-12-10 . il .
Michat Szumski, Cztonek Zarzgdu
(miejsce i data wydania) (imie i nazwisko, stanowisko) (podpis)
PLUM Sp. z 0.0. Tel.:+48 857497000 NIP: 966-14-27-390
ul.Wspélna 19, Ignatki Fax:+48 857497014 Numer KRS: 0000153696 www.plummac.com
16 - 001 Kleosin E-mail: plum@plummac.com Numer rejestrowy BDO: 000009381

Wysokos¢ kapitatu zaktadowego: 2 355 800,00 zt




